
 بسمه تعالی

«زندگی یعنی امید وحرکت»
  یادمان شصتمین سال تأسیس دانشگاه

تهران،تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و خیابان حافظ تلفن: ۶۶۷۲۰۴۰۰-۶۶۷۰۷۵۴۰

تاریخ: 
شماره:

پیوست: 

معاونت درمان

۱۹۹۰۶/ص/۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۰۵

دارد

رییس محترم مرکز پزشکی آموزشی و درمانی .....

رییس محترم بیمارستان......

مدیر محترم درمانگاه....

مدیر محترم مرکز جراحی....

موسس و مسئول فنی محترم آزمایشگاه.....

با سلام و احترام

        با عنایت به نامه شماره ۳۰۷/۵۳۲ مورخ ۹۹/۵/۲ مدیر کل محترم آزمایشگاه مرجع سلامت 

درخصوص اعلام نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم های ویبریو کلرا تولید انستیتو پاستور ایران سال 

۱۳۹۹ - کلیه مراکزبه استحضار میرساند آنتی سرمهای تولید انستیتو پاستور ایران با مشخصات 

مندرج در جدول زیر، توسط اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج 

ارزیابی قابل قبول اعلام می گردد.

نتیجه ارزیابی کیفیت تاریخ انقضا تاریخ تولید سری ساخت نام آنتی سرم
قابل قبول ۱۴۰۰/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳ VCP9901 ویبریو کلرا پلی والان

قابل قبول ۱۴۰۰/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳ VCO9901 ویبریو کلرا اگاوا

قابل قبول ۱۴۰۰/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳ VCI9901 ویبریو کلرا اینابا

خواهشمند است درصورتی که در کیفیت و عملکرد آنتی سرم های مذکور، عدم انطباق یا مشکلی 

مشاهده شود، آزمایشگاهها مشکل مشاهده شده را در سایت www.imed.ir در قسمت گزارش 

مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی، ثبت و پیگیری نمایند.


